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INLEDNING 1434
Detta reagens har framstéllts genom att kaninantikroppar mot
humant IgG har blandats och den resulterande blandningen
har  forspatts  for  optimal  pavisning av  IgG-
blodgruppsantikroppar  genom  direkta och indirekta
antiglobulintester.

FORKLARING AV MARKNINGSSYMBOLER

Tillverkningssatskod

Utgangsdatum (AAAA-MM-DD)

8°C
29 /Rf Temperaturgranser for forvaring (2—-8 °C)

Medicinteknisk produkt for in vitro-diagnostik

Se bruksanvisningen

www.quotientbd.com

Tillverkare

Produktkod

AVSETT ANDAMAL

Detta monospecifika Antihuman-lgG-reagens ar avsett for
in vitro-pavisning av  IgG-blodgruppsantikroppar genom
direkta och indirekta antiglobulintester.

REAGENSBESKRIVNING

Reagenset innehaller en blandning av kaninantikroppar mot
humant IgG spatt i fosfatbuffrad koksaltlésning (PBS) som
innehaller 10 g/I bovint serumalbumin, 1 g/l natriumazid och
0,1 g/l Tween 80.

Volymen som tillférs med reagensdroppflaskan ar cirka 40 pl.
Med det i atanke ska du se till att |&mpliga
serum:cellférhallanden uppratthalls i alla testsystem.

Detta reagens uppfyller kraven i direktiv 98/79/EG om
medicintekniska produkter fér in vitro-diagnostik  och
rekommendationerna i riktlinjerna for
Blodtransfusionstjénsterna i Férenade kungariket.

FORVARINGSFORHALLANDEN

Reagenset ska forvaras i 2-8 °C. Anvand det inte om det ar
grumligt. Produkten far inte spadas. Reagenset ar stabilt till
det utgangsdatum som anges pa produktetiketten.

FORSIKTIGHETSATGARDER VID ANVANDNING OCH
KASSERING

Reagenset innehaller 0,1 % natriumazid.

Natriumazid kan reagera med bly- och kopparrér och bilda
explosiva féreningar. Om det kasseras i en diskho maste du
skolja med en stor mangd vatten for att férhindra att azider
ansamlas.

Det ger skadliga langtidseffekter fér vattenlevande
organismer. Undvik utslapp i miljon. Innehallet och
behallaren ska kasseras enligt lokala, regionala, nationella
och internationella bestammelser.

VAR FORSIKTIG: KALLMATERIALET SOM ANVANDS |
TILLVERKNINGEN AV REAGENSET HAR BEFUNNITS
VARA ICKE-REAKTIVT FOR HBsAg, ANTI-HIV 1/2 OCH
ANTI-HCV. INGA KANDA TESTMETODER KAN
FORSAKRA ATT PRODUKTER SOM HARROR FRAN
HUMANT ELLER ANIMALISKT BLOD INTE OVERFOR
SMITTSAMMA SJUKDOMAR. LAMPLIG FORSIKTIGHET
SKA IAKTTAS NAR PRODUKTEN ANVANDS OCH
KASSERAS.

Detta reagens ar endast avsett for yrkesmassig in vitro-
anvéndning.

PROVTAGNING OCH -BEREDNING

Prover ska tas med aseptisk teknik med eller utan
antikoagulans. Provet ska testas s& snart som mojligt efter
provtagningen. Om testet fordréjs ska provet forvaras i
2-8°C. Blodprover som uppvisar kraftig hemolys eller
kontamination ska inte anvéndas. Koagulerade prover, och
prover i EDTA, ska testas inom sju dagar efter
provtagningen. Givarblod i citratantikoagulans kan testas
fram till givningens utgangsdatum.

TESTFORFARANDEN
Allmén information

Detta reagens har standardiserats fér anvandning med de
tekniker som beskrivs nedan, och déarfér kan dess lamplighet
vid anvéndning av andra tekniker inte garanteras.

YTTERLIGARE MATERIAL OCH REAGENS SOM BEHOVS

PBS med pH-vérde 7,0 £ 0,2

LISS

IgG-sensibiliserade réda blodkroppar i reagens fér kontroll
av antiglobulintestet

12 x 75 mm provrér av glas

Pipetter

Centrifug

REKOMMENDERADE TEKNIKER

NIS, 37 °C indirekt antiglobulin
Tillsatt 2 volymer blodgrupperingsreagens i ett glasrér pa
12 x 75 mm.
Tillsatt 1volym 2-3%  NIS-suspenderade  rdda
blodkroppar.
Blanda testet val och inkubera i 45-60 minuter i 37 °C.
Tvatta testet 4 ganger med ett stort 6verflod av PBS med
pH-vérde 7,0 + 0,2 (t.ex. 4 ml PBS per 12 x 75 mm rdr).
OBS: (i) Avsatt tillracklig med centrifugeringstid sa att de
réda blodkropparna ska sedimenteras.

(i) Se till att det mesta av den resterande
koksaltlosningen avlagsnas efter varje tvatt sa att
en "torr” cellknapp kvarlamnas.

Tillsatt tva droppar monospecifikt Antihuman-IgG-reagens i
varje provror.

Blanda noggrant.

Centrifugera vid 1 000 g i 10 sekunder eller vid en lamplig
alternativ g-kraft och langd.

Skaka roret forsiktigt sa att cellknappen lossnar fran botten
och observera makroskopiskt for agglutination.

Direkt antiglobulintest

Tillsatt 1 volym tvattade (x 4) 2-3 % NIS-suspenderade
roda blodkroppar.

Tillsatt tva droppar monospecifikt Antihuman-IgG-reagens i
varje provror.

Blanda noggrant.

Centrifugera vid 1 000 g i 10 sekunder eller vid en lamplig
alternativ g-kraft och langd.

Skaka roret forsiktigt sa att cellknappen lossnar fran botten
och observera makroskopiskt for agglutination.

LISS, 37 °C indirekt antiglobulin

. Tillsétt 2 volymer blodgrupperingsreagens i ett glasror pa
12 x 75 mm.
Tillsatt 2 volymer 1,5-2 % LISS-suspenderade celler.
Blanda testet val och inkubera i 15-20 minuter i 37 °C.
Tvétta testet 4 ganger med ett stort 6verflod av PBS med
pH-varde 7,0 + 0,2 (t.ex. 4 ml PBS per 12 x 75 mm ror).

OBS: (i) Avsatt tillracklig med centrifugeringstid sa att de
roda blodkropparna ska sedimenteras.



(i) Se till att det mesta av den resterande
koksaltldsningen avldgsnas efter varje tvatt sa att
en "torr” cellknapp kvarldmnas.

Tillsatt tva droppar monospecifikt Antihuman-lgG-reagens i
varje provror.

Blanda noggrant.

Centrifugera vid 1 000 g i 10 sekunder eller vid en lamplig
alternativ g-kraft och langd.

Skaka roret forsiktigt sa att cellknappen lossnar fran botten
och observera makroskopiskt for agglutination.

TOLKNING AV RESULTAT

Agglutination
Ingen agglutination

positivt testresultat
negativt testresultat

KVALITETSKONTROLL

Varije tillverkningssats av antiglobulintester ska innehalla en
lamplig positiv  (sensitivitets-) kontroll, t.ex. Rir-celler
sensibiliserade med ett svagt Anti-Rh(D).

PRESTANDABEGRANSNINGAR

Tvéttning utfors bast med cirka fyra cykler med 4 ml PBS per
rér. Anvéndning av svaga IgG-sensibiliserade roda
blodkroppar (t.ex. Rir-celler sensibiliserade med Anti-Rh(D))
ar avgorande for att bekréfta aktiviteten hos ett Antihuman-
IgG-reagens i negativa tester. Tester som ger negativa
resultat med detta foérfarande ska anses vara ogiltiga och vid
behov upprepas.

Eventuell PBS som finns efter tvattfasen kan spada ut

Antihuman-lgG-reagenset utéver dess optimala
arbetskoncentration. Det ar darfor viktigt att den maximala
mangden tvattvatska avlagsnas efter varje

centrifugeringssteg.

Om automatiska celltvattar anvands ska instrumentets
prestanda och renhet kontrolleras ofta.

Direkta antiglobulintester ska utféras med farska celler i
EDTA-antikoagulans fér att undvika in vitro-sensibilisering
med komplementet.

Testerna ska avlasas med ett "vicka och rulla-férfarande”.
Kraftig omrdrning kan stéra svag agglutination och ge falskt
negativa resultat.

Det &r viktigt att anvédnda den rekommenderade g-kraften
under centrifugering eftersom alltfor kraftig centrifugering kan
gora det svart att resuspendera cellknappen, och otillracklig
centrifugering kan ge agglutinat som dispergeras latt.

Falskt positiva eller falskt negativa resultat kan intréffa pa
grund av kontaminering av testmaterial, fel
reaktionstemperatur, fel férvaring av material, uteldmnande av
testreagens och vissa sjukdomstillstand.

SPECIFIKA PRESTANDAEGENSKAPER
Roéda blodkroppar som &ar positiva i det direkta

antiglobulintestet ska inte anvdndas i det indirekta
antiglobulintestet.
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Kontakta den lokala distributéren om du vill ha mer
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