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ABO kan gruplamasi genellikle anti-A ve anti-B ile alyuvarlar
test edilerek gergeklestirilir. Dogrulayici kan grubu bilgileri
olusturmak ve zayif A varyantlarinin (6r. Ax) grup O olarak
yanlis gruplandiriimasini énlemek igin birgok laboratuvar ayrica
anti-A,B ile de test yapmaktadir. Gézlenen ABO kan gruplama
sonuglarinin dogrulugunun daha kesin kontroliinii saglamak
amaciyla hastanin serumunun Az hiicreleri ve B hiicreleriyle
(A2 hiicreleri de ek olarak dahil edilebilir) test edilerek ters veya
serum gruplamasi yapiimalidir.

Monoklonal antikorlar yiiksek derecede etki, avidite ve 6zgullik
sergiler. Bu tar antikorlari kullanirken Gapraz
kontaminasyondan kaginmak igin gok dikkatli olun.

ETIKET SIMGELERININ YORUMLANMASI
Seri kodu
Son kullanma tarihi (YYYY-AA-GG)

Saklama sicakligi sinilamasi
(2°C - 8°C)

In vitro tani amagl tibbi cihaz

I:Ii:] Kullanim talimatlarina bakin
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u Uretici
Uriin Kodu

KULLANIM AMACI

Anti-A,B reakitifi, direkt aglitinasyon yoluyla insan ABO kan
gruplarinin in vitro saptanmasi ve tespitine yoneliktir.

REAKTIF ACIKLAMASI

Bu reaktifin ana bilesenleri, immiinoglobulin salgilayan fare
hibridomalarinin in vitro kiltirtinden elde edilir:-

Uriin Kodu [ Hiicre Hatti

[ Uriin Adi [
| |

Anti-A,B 7021 | LA2,1LB2, ES15

Formiilasyon ayrica sodyum kloriir, EDTA ve 1 g/l sodyum
azit de igerir.

Reaktif damlatma sisesi ile verilen hacim yaklasik 40 pl'dir; bu
husus g6z oniinde bulundurularak tiim test sistemlerinde
uygun serum-hiicre oranlarinin  korundugundan emin
olunmalidir.

Bu reaktif, in vitro Tani Amagh Tibbi Cihazlara iligkin 98/79/AT
sayil Direktif, Ek Il, Liste A'da tanimlanan Uriinlere yonelik
Genel Teknik Spesifikasyonlara ve Birlesik Krallik'taki Kan
Transflizyonu Hizmetleri Kilavuzunda yer alan onerilere
uygundur.

SAKLAMA KOSULLARI

Reaktif 2°C - 8°C'de saklanmalidir. Bulanik ise kullanmayin.
Seyreltmeyin. Reaktif, Uiriin etiketinde belirtilen son kullanma
tarihine kadar stabildir.

KULLANIM VE iMHA ONLEMLERI

Bu reaktif %0,1 sodyum azit igerir.

Sodyum azit kursun ve bakir tesisatla reaksiyona girerek
patlayici bilesikler olusturabilir. Lavaboya dékiildiiglinde azit
birikmesini 6nlemek igin bol miktarda suyla durulayin.

Su yasamina zararlidir ve etkileri uzun surelidir. Cevreye
atmaktan kaginin. Igerikleri / kabi yerel / bolgesel / ulusal /
uluslararasi diizenlemelere uygun olarak atin.

Bu reaktif hayvan menseli oldugundan potansiyel enfeksiyon
riski tasir; bu nedenle kullanim ve imha sirasinda dikkatli

olunmalidir.

Bu reaktif yalnizca in vitro profesyonel kullanim igindir.

KAN ORNEGI ALMA VE HAZIRLAMA

Numuneler antikoagilan ile veya antikoagiilan olmadan
aseptik teknikle alinmalidir. Numune alindiktan sonra miimkiin
olan en kisa sirede test edilmelidir. Test gecikirse numune 2°C
- 8°C'de saklanmalidir. lleri derecede hemoliz veya
kontaminasyon sergileyen kan numuneleri kullaniimamalidir.
Pihtilasan numuneler veya EDTA'da toplanan numuneler
alindiktan sonraki yedi giin iginde test edilmelidir. Sitrat
antikoaglilanda saklanan bagis¢i kani, son kullanma tarihine
kadar test edilebilir.

TEST PROSEDURLERI
Genel Bilgiler

Bu reaktif asagida aciklanan tekniklerle kullanim igin
standartlastinimistir ve bu nedenle diger tekniklerde kullanim
icin uygunlugu garanti edilemez.

GEREKLI EK MATERYALLER VE REAKTIFLER

PBSpH 7,0+0,2

LISS

ABO gruplamada kullanim igin reaktif alyuvarlar
12 x 75 mm cam test tiipleri

Cam lamlar

Pipetler

Optik yardim

Santrifij

ONERILEN TEKNIKLER
Tiip Teknigi - Aninda Gevirme

Bir test tuptine 1 hacim kan gruplama reaktifi ekleyin.

PBS pH 7,0 + 0,2'de %2-3'e veya LISS'de %1,5-2'ye
slispanse edilmis 1 hacim alyuvar ekleyin.

Testi iyice karigtirin.

Hemen 1000 g'de 10 saniye boyunca veya uygun bir
alternatif g kuvveti ve sureyle santriftjleyin.

Hiicre peletini tibin dibinden oynatmak igin tiipti hafifce
sallayin ve agliitinasyon olup olmadigini makroskopik olarak
gozlemleyin.

Tiip Teknigi - LIS

Bir test tuptine 1 hacim kan gruplama reaktifi ekleyin.
LISS'de %1,5-2'ye slispanse edilmis 1 hacim alyuvar
ekleyin.

Testi iyice karistirin ve yaklagik 20°C'de 15-20 dakika inkiibe
edin.

1000 g'de 10 saniye boyunca veya uygun bir alternatif g
kuvveti ve sureyle santrifiijleyin.

Hiicre peletini tibin dibinden oynatmak icin tiipi - hafifce
sallayin ve aglitinasyon olup olmadigini makroskopik olarak
gozlemleyin.

Lam Teknigi
Bir lamin uygun sekilde hazirlanmig bir alanina (6r. gres

kalem ile gevrilmis oval alan) 1 hacim kan gruplama reakifi
ekleyin.



Homolog grup plazma/serumda ya da PBS pH 7,0 + 0,2'de
%30-45'e slispanse edilmis 1 hacim alyuvar ekleyin.

Lami yaklasik 30 saniye sallayarak iyice karistirin ve oda
sicakliginda 5 dakika boyunca ara sira karistirarak testi
inkuibe edin.

Aglitinasyon icin makroskopik olarak gozlemleyin. Bu,
daginik bir isik kaynaginda okunarak kolaylastirilabilir.

SONUCLARIN YORUMLANMASI

En yaygin ABO fenotiplerinin reaksiyon paternleri asagida
gOsterilmistir.

Anti-A Anti-B Anti-A,B Kan Grubu
- - - o
+ - + A
- + + B
+ + + AB

Bebek kani hicreleri digindaki tim hiicre (ileri) gruplama
testleri, bilinen A1 ve B hicrelerinin kullanildigi serum (ters)
gruplama testleriyle dogrulanmalidir.

KALITE KONTROL
Reaktiflerin kalite kontrolli cok 6nemlidir ve her giin yapilan

testlerin baglangicinda, her grup serisiyle ve tekli testlerle
gergeklestirilmelidir; drnegin acil uyumluluk testi, yani:

Anti-A )
Anti-B ), A1, A2, B ve O hiicreleriyle test edilmelidir
Anti-A,B )

PERFORMANS SINIRLAMALARI

ABO antijenleri dogumda tam olarak eksprese edilmez ve bu
nedenle, kordon/neonatal alyuvarlarini igeren testler 6zellikle
dikkatli bir sekilde yorumlanmalidir.

Lam testleri zayif alt gruplarin saptanmasi igin 6nerilmez. Tim
lam testleri tiip gruplama ile onaylanmalidir.

Testler, bir "yan yatirip yuvarlama" proseduiri ile okunmalidir.
Asin galkalama, zayf agliitinasyonu bozabilir ve yanhs negatif
sonuglar dogurabilir.

Santrifijleme sirasinda onerilen g kuvvetinin kullaniimasi
onemlidir ¢lnki asir santriflij hicre peletinin restispanse
edilmesini zorlastirabilir, yetersiz santrifiij ise kolayca dagilan
aglutinatlara neden olabilir.

Bazi alyuvar antijenlerinin ekspresyonu, 6zellikle EDTA'll ve
pthtilasmis numunelerde saklama sirasinda gii¢ bakimindan
azalabilir. Taze numunelerle daha iyi sonuglar elde edilir.

Test materyallerinin  kontaminasyonu, yanlis reaksiyon
sicakhidi, materyallerin uygun olmayan sekillerde saklanmasi,
eksik test reaktifleri ve bazi hastalik durumlari nedeniyle yanhs
pozitif veya yanlis negatif sonuglar dogurabilir.

OZEL PERFORMANS OZELLIKLERI

ALBAclone® Anti-A,B reaktifi, in vitro Tani Amagh Tibbi
Cihazlara iligkin 98/79/AT sayili Direktif, Ek Il, Liste A'da
tanimlanan Urtinlere yonelik Genel Teknik Spesifikasyonlarin
gerekliliklerini kargilamaktadir.

Bu Anti-A,B reaktifi, 6zellikle Ax olmak Uzere zayif A alt
gruplarinin cogunu saptar.
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